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1.0 EINLEITUNG 
 

Die Waagen der CPWplus Plattformwaagenreihenbestehen aus 
Wägeplatten aus Edelstahl auf einem Unterbau aus Metall, und einer 
Anzeige mit hinterleuchteter LCD. Die Wasser abweisende Tastatur hat 4 
leicht zu bedienende Funktionstasten: [On/Off], [Print/Hold], [Unit], und 
[Tare/Zero]. Alle Waagen werden mit Netzteil geliefert. 
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300 x 300mm Wägebrücke 
arbeitet mit Batterien Größe 6 x AA 

 

CPWplus 

 
 
 

CPWplus M 

 
 

500 x 500mm Wägebrücke 
mit internem aufladbarem Akku 

 

 
 
 

 
900 x 600mm Wägebrücke 

mit internem aufladbaren Akku 

 

CPWplus L 
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2.0 TECHNISCHE DATEN 
 
 

 Modell CPWplus 35 
CPWplus 35M 
CPWplus 35L 

CPWplus 75 
CPWplus 75M 
CPWplus 75L 

CPWplus 150 
CPWplus 150M 
CPWplus 150L 

CPWplus 200 
CPWplus 200M 
CPWplus 200L 

 

 
 
CPWplus 300L 

 
Wägebe-
reich x 
Ablesbar-
keit d=e= 

35 kg x 0.01kg 
75 lb x 0.02 lb 
1200 oz x 0.5 oz 
74 lb:16 oz  
x 1 oz 

75 kg x 0.02 kg 
165 lbx 0.05 lb 
2640 oz x 1 oz 
164 lb:16 oz  
x 1 oz 

150 kg x 0.05 kg 
330 lb x 0.1 lb 
5280 oz x 2 oz 

329 lb:16 oz  
x 2 oz 

200 kg x 0.05kg  
440 lb x 0.1 lb 
7040 oz x 2 oz 
439 lb:16 oz  
x 2 oz 

300 kg x 0.1kg  
660 lb x 0.2 lb 
10560oz x 5 oz 
659 lb:16 oz  
x 5 oz 

Reprodu-
zierbarkeit 

0.01 kg / 0.02 lb 0.02 kg / 0.05 lb 0.05 kg / 0.1 lb 0.05 kg / 0.1 lb 0.1 kg / 0.2 lb 

Linearität 0.02 kg / 0.04 lb 0.04 kg / 0.1 lb 0.10 kg / 0.2 lb 0.10 kg / 0.2 lb 0.2 kg / 0.4 lb 
 
 
 
 
 
 

  Serie CPWplus CPWplus - M CPWplus - L 
Größe Wägeplatte  

300 x 300 mm    
500 x 500 mm     

 

900 x 600 mm    
Stromversorgung  

Netzteil im Lieferum-
fang enthalten 

12 VAC, 150 mA 12 VDC, 500 mA 12 VDC, 500 mA 

6x Batterien Größe AA     

 

Interner aufladbarer 
Akku (~ 60 hrs) 

   

Nettogewicht  
4 kg    
8.5 kg    

 

17 kg    
Abmessungen Anzeige (BxTxH) 220 x 95 x 43 mm  
Stabilisierungszeit 2 - 3 Sekunden 
Tara subtraktiv über gesamten Wägebereich 
Wägeeinheiten kg, lb, oz, lb:oz 
Kalibrierung Automatisch extern – Kalibriergewicht vom Anwender wählbar 
Schnittstelle Bidirektionale RS-232 
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C  
Feuchtigkeit Bis 90% RH, nicht kondensierend 
Anzeige 25 mm/1.0” hinterleuchtete LCD – Stellen 

mit Gewicht-Legenden für kg, lb, oz, lb:oz, und mit Symbolen für 
Akku-Ladezustand, Stabil, Null, Nettogewicht und Halten 

Tastatur Mechanische Schalter unter Folienabdeckung 
Waagengehäuse Anzeige: Aluminium 

Plattform: Unterbau Weichstahl, Wägeplatte Edelstahl 
Anwendungen Wägung, Dynamische -/Tierwägung, Einfrieren der Anzeige 
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3.0 AUFSTELLEN DER WAAGE 
 
3.1 AUSPACKEN 
 
Der Inhalt umfasst: 
 

CPWplus, Standard 
 

 CPWplus Anzeige mit Halterung und 2 Schrauben 
 Die Wägebrücke 
 Wägeplatte aus Edelstahl 
 Netzteil 
 Eine Bedienungsanleitung 

 
 
 
CPWplus M 
 

 CPWplus Anzeige mit Halterung und 2 Schrauben 
 Die Wägebrücke 
 Wägeplatte aus Edelstahl 
 Netzteil 
 Eine Bedienungsanleitung 

 
 
 
CPWplus L 
 

 CPWplus Anzeige mit Halterung und 2 Schrauben 
 Die Wägebrücke 
 Wägeplatte aus Edelstahl 
 Netzteil 
 Eine Bedienungsanleitung 
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3.2 AUFSTELLORT 
 

• Die Waage sollte in keiner Umgebung aufgestellt werden, die 
Einfluss auf die Genauigkeit haben könnte. 

 
• Extreme Temperaturen und Temperaturschwankungen vermeiden. 

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, nicht neben 
Ventilatoren aufstellen 

 
• Keine ungeeigneten Unterlagen verwenden. Der Tisch oder Boden 

muss fest sein und darf nicht vibrieren. 
 
• Instabile Energiequellen vermeiden. Benutzen Sie die Waage nicht 

neben Maschinen mit hohem Stromverbrauch wie 
Schweißausrüstung oder große Motoren. 

 
• Nicht neben vibrierende Maschinen aufstellen. 
 
• Hohe Feuchtigkeit, die Kondensation verursachen könnte, 

vermeiden. Direkten Kontakt mit Wasser vermeiden. Die Waagen 
nicht besprühen, kein Eintauchen ins Wasser. 

 
• Direkten Luftzug durch Ventilatoren oder geöffnete Türen und 

Fenster vermeiden. Nicht am offenen Fenster oder neben 
Ventilatoren aufstellen 

 
• Halten Sie die Waage sauber. Entfernen Sie alle Gegenstände von 

der Waage, wenn diese nicht in Betrieb ist. 



 

3.3 INSTALLATION 
 
3.3.1 INSTALLATION BEI CPWplus STANDARD -SERIE 
 

1 Packen Sie die Teile vorsichtig aus. 
Stellen Sie den Wägebrücke auf eine feste 
Oberfläche. Setzen Sie die Wägeplatte auf 
den Unterbau auf, wenn nicht bereits 
vormontiert. 

 
 

2 Die Anzeige ist separat verpackt, und 
wird mit einer mit 2 Fingerschrauben be-
festigten Metallhalterung geliefert. 
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Benutzen Sie zum Einstellen des Winkels der 
Anzeige die zwei Fingerschrauben an den 
Seiten, mit denen die Halterung an der 
Anzeige befestigt wird. 

3 Verbinden Sie das Kabel vom Unterbau 
mit der Buchse hinten an der Anzeige. 
Ziehen Sie den Metallring zum Sichern des 
Kabels fest zu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
ANMERKUNG: Vermeiden Sie beim Ver-
schieben der Waage, dass Kabel und Ver-
bindung zu sehr gespannt werden, da dies 
mit der Zeit das Kabel beschädigen und 
damit zu Fehlfunktionen führen kann. 

4 Strom kann über das Netzteil zugefügt 
werden, das eine Versorgung von 12 VAC 
150 mA Minimum liefert, oder durch Einlegen 
von Batterien (6 x Größe AA) ins Batteriefach 
der Waage. 
 
Entfernen Sie dazu die Abdeckung des 
Batteriefachs auf der Unterseite der Waage. 
Legen Sie die 6 x AA-Batterien ein wie unten 
dargestellt. 
 
Für beste Betriebsdauer werden Alkaline-
Batterien empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBRINGEN DER ANZEIGE: Die Anzeige kann auf die folgenden 3 Arten angebracht 
werden. Benutzen Sie zum Einstellen des Winkel der Anzeige die zwei Fingerschrauben an den 
Seiten, mit denen die Halterung an der Anzeige befestigt ist. 
 
1. Aufstellen auf der Werkbank: Stellen Sie einfach die Anzeige mit der Halterung daran auf die 

Werkbank und richten Sie den Winkel mit Hilfe der Halterung nach Wunsch aus.  
 
2. Anbringen am Unterbau der Waage: Am Unterbau der Waage sind 2 Fingerschrauben 

angebraucht (gegenüber Strom- und RS-232-Verbindungen). Mit diesen kann die Halterung dort 
am Unterbau der Waage angebracht werden. 

 
3. Wandmontage: Bringen Sie die Halterung mit 2 geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) an 

der Wand an. 

Fingerschrauben 
Halterung

Buchse an 
Anzeige 

6 X "AA" Alkaline

Metallring 

Anschluss am Kabel 



 

 
3.3.2 INSTALLATION BEI CPWplus M & CPWplus L SERIE 
 

 
 

Packen Sie die Teile vorsichtig 
aus. Stellen Sie den Unterbau 
auf einen festen Untergrund. 
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Richten Sie die Waage mit Hilfe 
der vier verstellbaren Füße aus.  

 

 
 
 

 
 

Setzen Sie die Wägeplatte 
auf den Unterbau auf, wenn 
nicht bereits vormontiert. 

 
 

 
 

CPWplus L: Legen Sie für Tier-
wägung die optionale Gummimatte 
auf die Lastplatte 

1 2

Verstellbare Füße 

 
 

Die Anzeige ist separat verpackt 
und wird mit einer mit 2 Finger-
schrauben befestigten Metall-
halterung geliefert. 
. 

 
 

 
 
 
 
 

Verwenden Sie die beiden Finger-
schrauben seitlich der Halterung, die 
die Anzeige halten, um den Winkel der 
Anzeige anzupassen. Die Anzeige 
kann auf jede ebene Oberfläche ge-
stellt oder an der Wand angebracht 
werden. 

 
 
Verbinden Sie das Kabel vom 
Unterbau mit der Buchse hinten 
an der Anzeige. Ziehen Sie den 
Metallring zum Sichern des 
Kabels fest zu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANMERKUNG: Vermeiden Sie 
beim Verschieben der Waage, dass 
Kabel und Verbindung zu sehr ge-
spannt werden, da dies mit der Zeit 
das Kabel beschädigen und damit 
zu Fehlfunktionen führen kann. 

 
ANMERKUNG: Stecken Sie zum Laden des internen Akkus das Kabel des Netzteils hinten in die 
Anzeige ein, und stecken Sie das Netzteil ans Stromnetz an. 

3 4

Buchse 
an Anzeige

Fingerschrauben 
Halterung

Metallring

Anschluss
am Kabel 

  



 

 

4.0 TASTATUR 
 

 
 

[On / Off] Nur zum An- und Ausschalten der Waage 
Sendet Daten über die RS-232; bei Aktivierung kombinierte 
Haltefunktion zum Einfrieren der Anzeige 

[Print/Hold] 

Zur Auswahl von Kilogramm, Pfund, Unzen oder Pfund-Unzen [Unit] 
Stellt die Waage auf wahre Null, oder auf Null Netto durch 
Speichern des gegenwärtigen Gewichts im Taraspeicher 

[Tare/Zero] 

 

5.0 ANZEIGE 
 

 

6.0 SYMBOLE UND HINWEISE 
 

Symbol Beschreibung 
Waage auf Null 0   
 

 
Wägeresultat stabil 
 
aktivierte Wägeeinheit kg , lb, oz oder lb-oz 
Batterie/Akku schwach  

 

: Beim Wiegen in Pfund:Unze 

Net 
angezeigtes Gewicht ist Nettogewicht 
 
Anzeige eingefroren wie in Parameter für Halte-
funktion eingestellt (S. Abschnitt 9.8 & 9.9) Hold 
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7.0 BATTERIE / AKKU 
• CPWplus Standard können bei Bedarf mit 6 x AA – Batterien betrieben 

werden. 
 

• CPWplus-M und CPWplus-L Waagen haben einen internen aufladbaren 
Akku. Muss dieser geladen werden, erscheint in der Anzeige ein 
Symbol. Der Akku sollte geladen werden, sobald das Symbol erscheint.  
 

• Stecken Sie zum Laden des internen Akkus das Kabel des Netzteils 
hinten in die Anzeige ein, und stecken Sie das Netzteil ans Stromnetz 
an. Die Waage muss dazu nicht eingeschaltet sein.  

 
• Um volle Ladung zu erreichen muss der Akku mindesten 12 Stunden 

geladen werden. Die Betriebsdauer ist etwa 60 Stunden. 
 

8.0 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 
 

Die Hintergrundbeleuchtung der LCD kann vom Anwender auf 'immer aus', 
'immer an' oder auf 'automatisch' (nur an bei Betätigung einer Taste) gestellt 
werden. Siehe dazu Abschnitt 13.1.2 unter Parameter-einstellungen. 
 

9.0 AUTOMATISCHES ABSCHALTEN 
 

Automatisches Abschalten kann vom Anwender deaktiviert werden, oder auf 
ein bestimmtes Zeitintervall gesetzt werden. Siehe dazu Abschnitt 13.1.1 
unter Parametereinstellungen. 
 

10.0 BETRIEB     
 

10.1 EINSCHALTEN DER WAAGE 
 

• Drücken Sie zum Einschalten auf [On/Off].  
 

• Die Anzeige zeigt die Software-Revisionsnummer, dann blinken alle 
Stellen und Symbole, und anschließend erfolgt ein Count-down auf 
Null. Damit wird getestet, ob alle Segmente funk-tionieren. Die 
zuletzt aktive Wägeeinheit wird angezeigt. 
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• Ist die Funktion 'Automatisches Abschalten' aktiviert (s. Ab-schnitt 
13.1.1), schaltet sich die Waage automatisch ab, um Batterie zu 
sparen. Drücken Sie [On/Off] zum Ausschalten der Waage. 

 
• Ein Batterie-Symol erscheint, wenn der interne Akku geladen 

werden muss. Stecken Sie zum Laden das Kabel des Netzteils 
hinten in die Anzeige ein, und stecken Sie das Netzteil ans 
Stromnetz an. 

 
10.2 NULLSTELLEN 
 

• Die ZERO- und TARE-Funktionen sind in der [Tare/Zero]-Taste 
kombiniert. 

  
• Sie können jederzeit zum Setzen eines neuen Nullpunkts 

[Tare/Zero] drücken. Das Zurückstellen auf Null kann notwen-dig 
sein, wenn trotz leere Wägeplatte immer noch ein kleiner 
Gewichtswert angezeigt wird. 

 
• Beträgt das Gewicht auf der Waage weniger als 2% des 

Maximalgewichts, wird die Waage durch Drücken von [Tare/Zero] 
auf Null gestellt. Beträgt es jedoch über 2%, tariert das Drücken von 
[Tare/Zero] die Waage. Zum Tarieren der Waage siehe nächster 
Abschnitt. 
 

• Die Waage hat eine Funktion zur automatischen Nullfindung, um 
leichte Abweichung des Nullpunkts aufgrund von Umwelt-einflüssen 
oder Staubansammlung auf der Waage auszu-gleichen.  

 
10.3 TARIEREN 
 

• Die Waage wenn nötig mit [Tare/ Zero] auf Null stellen. Das Symbol 
für Null erscheint. 

 

 
 

• Stellen Sie einen Behälter auf die Waage. Dessen Gewicht wird 
angezeigt. 

 
 

• Drücken Sie zum Tarieren der Waage auf [Tare/Zero]. Der 
angezeigte Gewichtswert wird als Tarawert gespeichert, und dann 
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von der Anzeige gelöscht, so dass nun Null angezeigt wird. Der 
Hinweis “Net” erscheint. 

 

 
 

• Wird nun ein Produkt in den Behälter gegeben, wird nur das 
Gewicht des Produkts angezeigt. Soll ein anderes Produkt 
hinzugefügt werden, sollte die Waage vorher erneut tariert werden. 
So wird wieder nur das Gewicht des neu  hinzugefügten Produkts 
angezeigt. 

 
• Wird der Behälter entfernt, erscheint ein negativer Wert. Wurde die 

Waage direkt vor Entfernen des Behälters tariert, ist dieser Wert das 
Bruttogewicht des Behälters mit allen darin enthaltenen Produkten. 
Die 'Null'-Anzeige erscheint ebenfalls, da die Waage wieder in dem 
Zustand ist, in dem sie war, als [Tare/Zero] zuletzt gedrückt wurde. 

 

 
 

Anmerkung: Geht der Wägebereich der Waage bis 6000g, und 
wiegt der Behälter 2450g, dann kann die Waage nach Tarieren des 
Behälters noch zum Wiegen von bis zu 3550g Gewicht verwendet 
werden. 

 
10.4 AUSWAHL DER WÄGEEINHEIT 
 

Drücken Sie zum Wählen der Wägeeinheit [Unit], um von einer Einheit in die 
nächste zu wechseln. Die Wägeeinheiten müssen vorab vom Anwender 
aktiviert werden (siehe Abschnitt 13.1.3). Ist eine Einheit deaktiviert, kann sie 
nicht mit der [Unit]-Taste ausgewählt werden.  
 
10.5 WÄGUNG  
 

• Legen Sie, wenn die Waage auf Null steht, einen Gegenstand auf 
die Waage. Das Display zeigt das Gewicht in der zuvor gewählten 
Einheit. Das Wägeergebnis kann durch Drücken von [Unit] in 
anderen aktivierten Einheiten betrachtet werden. 

 

• Wird ein Behälter verwendet, kann dessen Gewicht wie in 10.3. 
tariert werden. Die Waage zeigt nun das Nettogewicht des danach 
hinzugefügten Materials. 
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11.0 RS-232 SCHNITTSTELLE 
 
Die CPWplus-Waagen sind mit bidirektionaler RS-232 Schnittstelle ausgestattet.  
 

Schnittstellen-Parameter: 
RS-232 Ausgabe der Wägedaten 
ASCII-Code 
wählbare Baud 
wählbare Datenbit 
wählbare Parität 

 Details der Verbindung: 
Connector:  9 pin D-Subminiaturbuchse 
Pin 3 Ausgabe 
Pin 2 Eingabe 
Pin 5 Signalerde 

 

Normale Ausgabe: (Siehe Abschnitt 13.1.7) 
 

add: A 
G/W: + 2.00   kg G/W ist Bruttogewicht 
<cr><lf> 
<cr><lf> 
<cr><lf> 
add: A 
N/W: + 1.00   kg N/W ist Nettogewicht 
<cr><lf> 
<cr><lf> 
<cr><lf> 

 
       Fortlaufende Ausgabe: (Siehe Abschnitt 13.1.7) 

 
ASNG/W + 0.00  xx 
ASNG/W + 0.51  xx 
ASNG/W + 2.99  xx 

A ist die vom Anwender gesetzte 
Kommunikationsadresse, S steht für stabil, N 
für kein Fehler, G/W für Bruttogewicht, xx für 
die ausgewählte Einheit 

<cr><lf> 
 
Die Waage kann mit Hilfe von Befehlen über einen Computer gesteuert werden. Die 
Befehle müssen in Großbuchstaben sein, z.B. "T", statt "t". Die Ein- und Ausgabeformate 
sind wie folgt: 
 

Format Eingabebefehle: 
 

Z <cr> <lf>   Tariert die Waage, damit sie das Nettogewicht anzeigt. 
Gleich wie Drücken von [Tare/Zero]  

H <cr> <lf>   Friert die Anzeige ein, wenn die Haltefunktion aktiviert ist. 
Gleich wie Drücken von [Hold]. 

N <cr> <lf>   Schickt das Nettogewicht an die RS-232 Schnittstelle. 
G <cr> <lf>   Schickt das Bruttogewicht an die RS-232 Schnittstelle. 
T <cr> <lf>   Schickt das Taragewicht an die RS-232 Schnittstelle. 

 

Ausgabeformat:
 
G 
+  2.00   kg 
<lf> 
N 
+  1.00   kg 
<lf> 



 

12.0 KALIBRIERUNG 
 
 

• Die Waage sollte regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob sie 
korrekt wiegt, indem man mit einer bekannten Masse gegenmisst. 

 
• Stellen Sie die Waage auf Null. Stellen Sie eine Masse in die 

Mitte der Wägeplatte und überprüfen Sie die Auslesung. 
Kalibrieren Sie wenn nötig. 

 
VORGEHENSWEISE 
 

• Halten Sie im normalen Wägemodus [Tare/Zero] für 4 Sekunden 
gedrückt. 

  
• “CAL” wird zusammen mit der zuletzt gewählten Einheit angezeigt. 

Die Einheit kann mit [Unit] geändert werden, so dass in kg oder 
lb kalibriert werden kann. 

 

 
 

• Drücken Sie [Print/Hold]. “L  xx” wird angezeigt, wobei xx die vom 
Anwender wählare Kalibriermasse ist. 

 

 
 

• Mit [Tare/Zero] ändern Sie die blinkende Ziffer, mit [Print/Hold] 
gehen Sie zur nächsten Ziffer. 

 
• Bestätigen Sie den Wert für die Kalibriermasse mit [Unit]. Die 

Ziffer hört auf zu blinken. 
 

Anmerkung: Beträgt die gewählte Masse weniger als 10% der 
Kapazität der Waage, wird die Fehlermeldung “CALEr” angezeigt, 
und die Waage kehrt auf Null zurück. Wiederholen Sie den 
Vorgang mit einer geeigneten Masse. 
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• Setzen Sie die entsprechende, von Ihnen gewählte 
Kalibriermasse in die Mitte der Wägeplatte. 

 
• Drücken Sie [Unit]. Die Anzeige kehrt in den Wägemodus zurück. 
 

Anmerkung: Weicht die aufgelegte Masse über 20% vom 
fabrikeingestellten Referenzwert ab, erscheint die Fehler-meldung 
“CALEr”, und die Waage kehrt in den normalen Wäge-modus 
zurück, ohne dass die Kalibrierung gespeichert wird. Wiederholen 
Sie den Vorgang mit einer geeigneten Masse. 

 
• Entfernen Sie das Gewicht. 

 
• Überprüfen Sie, ob die Waage korrekt kalibriert wurde. 

Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig. 
 
 

13.0 PARAMETER-EINSTELLUNGEN 
 
13.1 ANWENDER-PARAMETER 
 

Die Waage kann wie vom Anwender gewünscht eingestellt werden, um 
den Wägevorgang zu steuern. Siehe Abschnitt 18.0 für die Gesamtliste 
der Parameter. 

 
• Schalten Sie die Waage aus. 

 
• Halten Sie [Tare/Zero] gedrückt und drücken Sie dann kurz 

[On/Off]. Lassen Sie [Tare/Zero] los, und das Display zeigt den 
ersten Parameter – Automatisches Ausschalten. 

 
• Sie können die Parameter-Einstellungen jederzeit durch Drücken 

von [Print/Hold] verlassen. 
 

• Drücken Sie zum Blättern durch die Anwender-Parameter auf 
[Unit], was Sie zum nächsten Parameter bringt. 

 
• Um in den normalen Wägemodus zurückzukehren schalten Sie 

entweder die Waage an und wieder aus, oder drücken Sie auf 
[Print/Hold]. 

 
13.1.1 AUTOMATISCHES ABSCHALTEN 
 



 

• Der erste Parameter ist zum Einstellen der automatischen 
Abschaltfunktion. “Pr oFF” wird angezeigt (VOREINSTEL-LUNG). 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie zwischen “Pr on” und “Pr oFF” um-

schalten. 
 

 Aktiviert die Funktion Automatisches 
Abschalten. Die Waage schaltet sich ab, 
wenn nach 2 Minuten keine Taste 
gedrückt wurde und sich die Waage auf 
Null befindet. Befindet sich Gewicht auf 
der der Waage oder wurde eine Taste 
betätigt, bleibt die Waage eingeschaltet. 
 
Deaktiviert die Funktion Automa-tisches 
Abschalten, d.h. die Waage schaltet sich 
nicht automatisch ab. 

 

 
  

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
 

13.1.2  EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 
 

• Mit dem zweiten Parameter wird die Hintergrundbeleuchtung 
eingestellt. “bL  3” wird angezeigt (VOREINSTELLUNG) 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie die Einstellung ändern. 

 
Aus = Beleuchtung immer aus 

 
 

An = Beleuchtung immer an 
 

 

 
Automatisch = Beleuchtung aus bis ein 
Gewicht auf die Waage gelegt wird. Wird 
das Gewicht entfernt, bleibt die Be-
leuchtung noch 10 Sek. an, nachdem die 
Waage auf Null zurück ist. 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
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13.1.3 AKTIVIERUNG VON EINHEITEN 
 

• Der dritte Parameter ist zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der 
Wägeeinheiten, die der Anwender dann während des Wäge-
vorgangs auswählen kann. “on kg” wird angezeigt (VOREIN-
STELLUNG) 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie zwischen “on” und “oFF” um-schalten. 

 
Aktiviert die Einheit 

 
 

Deaktiviert die Einheit 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und zur nächsten 

Einheit “lb” fortfahren. 
 

• Nachdem alle Einheiten eingestellt sind, gelangen Sie mit [Unit] 
zum nächsten Parameter. 

 
13.1.4 KOMMUNIKATIONSADRESSE 
 

• Im vierten Parameter wird die ID für die Ausgabe der Ergebnisse 
über die RS-232 gesetzt. “Add  0” wird angezeigt 
(VOREINSTELLUNG) 

 

 
• Die Kommunikationsadresse wird über die RS-232 als ID-Code 

übermittelt. Es gibt 26 Optionen von “Add  0” bis “Add  25”. Bei '“Add 
0” ist keine Adresse gesetzt. Die Zahlen beziehen sich auf das 
Alphabet, z.B. 1=A, 2=B bis 25=Y. 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 
 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
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13.1.5 WAHL DER BAUDRATE 
 

• Im fünften Parameter wird die Baudrate pro Sekunde eingestellt. 
Dies ist die Geschwindigkeit, mit denen Daten an die RS-232 
geschickt werden. “b 9600” wird angezeigt (VOREINSTELLUNG) 
 

• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 
 

• Es gibt 3 Optionen: 
 

 

 
 

 
 

• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 
nächsten Parameter fortfahren. 

 
13.1.6 AUSWAHL VON BITGESCHINDIGKEIT UND PARITÄT 
 

• Im sechsten Parameter werden Bitgeschwindigkeit und Parität 
gesetzt, für das Senden von Daten an die RS-232 Schnitt-stelle. 
“PAr  1” ” wird angezeigt (VOREINSTELLUNG). 
 

 
 

8 Bit, keine Parität 

 
 

7 Bit, gerade Parität 

 

7 Bit, keine Parität 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
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13.1.7 AUSWAHL DES ÜBERTRAGUNGSMODUS 
 

• Der siebte Parameter ist zum Einstellen des 
Übertragungsmodus. “trn  1” wird angezeigt (VOREINSTEL-
LUNG). Siehe auch Tabelle zu HALTEN UND AUSDRUCK in 
Abschnitt 13.1.9. 

 

Keine Datenausgabe 
 

 

 
 

Fortlaufende Datenausgabe 

 
 

Normale Ausgabe bei 
Drücken von [Print/Hold] 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 
 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
 
13.1.8 WAHL DER HALTEFUNKTION 
 

• Im achten Parameter kann die Haltefunktion eingestellt werden. 
“Hod 1” wird angezeigt (VOREINSTELLUNG). Siehe auch Tabelle 
zu HALTEN UND AUSDRUCK in Abschnitt 13.1.9. 

 

 
 

Keine Haltefunktion 

Automatisch Haltefunktion 
 

 

 
 

Manuelle Haltefunktion 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 
 
• Wird “Hod  2” oder “Hod   3” ausgewählt, gelangen Sie dann zu 

EINSTELLUNG DES ZEITLIMITS FÜR HALTEN (siehe 
Abschnitt 13.1.9). Während des Wiegens wird dann “Hold” 
angezeigt. 
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• Wird “Hod  1” ausgewählt, gelangen Sie mit [Unit] zurück zum 
ersten Parameter 'Automatisches Abschalten'. 

 
• Wenn Sie zurück zum Wägemodus gelangen wollen, drücken 

Sie [Print/Hold]. 
 

13.1.9 EINSTELLEN DES ZEITLIMITS FÜR HALTEN 
 

• In diesem Parameter wird eingestellt, für wie lange die Anzeige 
eingefroren bleiben soll, nachdem die Haltefunktion verwendet 
wurde. Dies bezieht sich auf die Einstellungen “Hod  2” or “Hod   3” 
der Haltefunktion. 

 
• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. 

 
• Die Optionen sind: 

 

 

Einfrieren der Anzeige für 
unbegrenzte Zeit 

 

Einfrieren der Anzeige für 
15 (1 x 15) Sekunden 

 

Einfrieren der Anzeige für 
30 (2 x 15) Sekunden 

 

Einfrieren der Anzeige für 
45 (3 x 15) Sekunden 

 

Einfrieren der Anzeige für 
60 (4 x 15) Sekunden 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen. Sie gelangen 

dann zurück in den ersten Parameter. Zum Verlassen der 
Parameter drücken Sie [Print/Hold]. 
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TABELLE ZU EINSTELLUNGEN FÜR HALTEN UND AUSDRUCK 
 

 trn  1 trn  2 trn  3 
 

Hod  1 RS-232 aus. 
Halten aus. 
[Print/hold] -Taste 
ohne Funktion. 
 

Fortlaufender Ausdruck. 
Halten aus. 
[Print/hold] -Taste ohne 
Funktion 

RS-232 druckt bei 
Drücken von [Print/Hold]. 
Haltefunktion deaktiviert. 
 

Hod  2 RS-232 aus. 
Automatisches 
Halten bei stabilem 
Gewicht. Freigabe 
der Haltefunktion bei 
Drücken von 
[Print/Hold]  oder bei 
Zeitüberschreitung 
gemäß Hti-Einstel-
lungen. 
 

Fortlaufender Ausdruck. 
Automatisches Halten bei 
stabilem Gewicht. 
Freigabe bei Drücken von 
[Print/Hold]  oder bei 
Zeitüberschreitung 
gemäß Hti-Einstellungen. 

RS-232 druckt, und auto-
matisches Halten bei 
stabilem Gewicht. 
Bei Drücken von 
[Print/Hold] erfolgt er-
neuter Ausdruck. 
Freigabe bei weiterem 
Drücken von [Print/Hold] 
oder bei Zeitüberschrei-
tung gemäß Hti -Einstel-
lungen. 
 

Hod  3 RS-232 aus. 
Halten bei Drücken 
von [Print/Hold]. 
Freigabe bei erneu-
tem Drücken von 
[Print/Hold] oder bei 
Zeitüberschreitung 
gemäß Hti -Einstel-
lungen. 
 

Fortlaufender Ausdruck. 
Halten bei Drücken von 
[Print/Hold]. 
Freigabe bei erneutem 
Drücken von [Print/Hold] 
oder bei Zeitüberschrei-
tung gemäß Hti -
Einstellungen. 
 

RS-232 druckt und Halten 
erfolgt bei Drücken von 
[Print/Hold]. 
Bei zweitem Drücken von 
[Print/Hold] erfolgt er-
neuter Ausdruck. 
Freigabe bei erneutem 
Drücken von [Print/Hold] 
oder bei Zeitüberschrei-
tung gemäß Hti -
Einstellungen. 

 



 

 
13.2 TECHNISCHE PARAMETER 
 
 
In den technischen Parametern können Sie die Waage bezüglich 
Genauigkeit und Geschwindigkeit einstellen. Siehe Abschnitt 18.0 für die 
komplette Liste der Parameter. 
 

• Schalten Sie die Waage aus. 
 

• Halten Sie [Unit] gedrückt und drücken Sie dann kurz auf 
[On/Off]. Lassen Sie dann die [Unit]-Taste los. Der erste 
technische Parameter “Fi   x” wird angezeigt. 

 
• Sie können jederzeit mit [Print/Hold] die Parameter verlas-sen. 

 
• Mit [Unit] können Sie durch die technischen Parameter blättern. 

(Sie gelangen jeweils zum nächsten Parameter)  
 

• Um in den normalen Wägemodus zurückzukehren schalten Sie 
die Waage an und wieder aus, oder drücken Sie [Print/Hold]. 

 
13.2.1 FILTER 
 
Hier wird die Schnelligkeit des Filters für die Anzeige eingestellt. Bei 
ungünstiger Umgebung sollte des Filter auf die langsamste Einstellung 
gesetzt werden, um externe Einflüsse auf die Waage zu minimieren. Zum 
Wiegen von kleinen Proben oder schrittweisem Füllen sollte der Filter auf 
eine schnellere Einstellung gesetzt werden. 
 

 
 

• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Optionen blättern. “Fi 1” bis 
“Fi 3” wird angezeigt. “F1 1” ist die langsamste Einstellung für die 
Anzeige, “F1 3” die schnellste. 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
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13.2.2 NULLNACHFÜHRUNG 
 
In diesem Parameter wird der Umfang für die Nullnachführung eingestellt. 
Diese hilft der Waage, die Null zu halten, oder auf Null zurückzukehren. Die 
Einstellung sollte erhöht werden, wenn große Gewichte auf der Waage 
belassen werden, oder wenn die Temperatur nicht konsistent ist. 
 

 
 

• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Einstellungen blättern. “ZEo 
1” bis “ZEo 8” wird angezeigt. Bei “ZEo 1” hat die Nullnachführung 
den kleinsten Umfang, bei “ZEo 8” den größten. 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
 
 
13.2.3 SPANNE FÜR STABILITÄT 
 
Hier wird der Spanne für die Stabilitätsanzeige eingestellt. Diese legt fest, 
wann die Waage automatisch ausdruckt, sowie wann sie anzeigt, dass das 
Gewicht stabil ist. 
 

 
 

• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Einstellungen blättern. “StA 
1” bis “StA 8” wird angezeigt. “StA 8” ist die schnellste Einstellung 
für Stabilität, “StA 1” die langsamste. 

 
• Mit [Unit] können Sie Ihre Auswahl bestätigen und mit dem 

nächsten Parameter fortfahren. 
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13.2.4 STABILITÄTSFINDUNG 
 
Hier wird der Umfang der Abweichungen festgelegt, innerhalb dem die 
Waage stabil ist. Damit wird die Waage stabilisiert, sobald ein Wägeergebnis 
erzielt wurde. 
 

 
 

• Mit [Tare/Zero] können Sie durch die Einstellungen blättern. “Str 
1” bis “Str 5” wird angezeigt. Bei einer Einstellung von “Str 1” ist der 
Umfang für die Stabilität am kleinsten, bei “Str 5” am größten. 

 
• Wird der erwünschte Wert angezeigt, bestätigen Sie diesen mit 

[Print/Hold] und verlassen Sie die technischen Parameter. Die 
Anzeige durchläuft einen Count-down auf Null und kehrt in den 
normalen Wägemodus zurück. 

 
• Wird [Unit] statt [Print/Hold] gedrückt, fragt die Anzeige nach der 

PIN für den Zugang zu den Fabrikparametern. Schalten Sie die 
Waage ab. 

 
• Schalten Sie die Waage an, um mit den Wägevorgängen zu 

beginnen. 
 
 
13.3 FABRIKPARAMETER 
 
Wird nach dem letzten technischen Parameter [Unit] gedrückt, geht die 
Waage in den Abschnitt Fabrikparameter. Dieser Abschnitt enthält kritische 
Bezugsinformationen für die Kalibrierung und ist mit einem PIN-Code 
geschützt, auf den nur ein qualifizierter Techniker Zugriff hat. Zum Beenden 
muss die Waage vom Anwender ausgeschaltet werden, wenn “Pi” angezeigt 
wird. 
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14.0 FEHLERMELDUNGEN 
 
Während des anfänglichen Tests oder währen der Arbeit mit der Waage kann 
es sein, dass diese eine Fehlermeldung anzeigt. Die Meldungen werden im 
Folgenden beschrieben. 
 
FEHLERMELDUNG BESCHREIBUNG MÖGLICHE GRÜNDE 
 

 

 
Ein fortlaufender Piepton 
ist zu hören. 

 
Gewicht auf der Waage 
übersteigt zulässiges Höchst-
gewicht. Entfernen Sie das 
Gewicht. 
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Hat die gewählte Kalibrier-
masse weniger als 10% 
oder mehr als 20% der 
Höchstlast der Waage, 
erscheit die Fehler-
meldung “CALEr”, und die 
Waage geht auf Null 
zurück. 

Falsche Kalibriermasse. 
Wiederholen Sie den Vorgang 
richtig. 

 
 
Wird eine Fehlermeldung angezeigt, wiederholen Sie den Vorgang, der den 
Fehler verursacht hat, wie Einschalten, Kalibrieren, oder andere Funktionen. 
Bleibt der Fehler bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler für weitere 
Unterstützung. 
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15.0 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 
 

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu 
Ihrem Händler auf, oder wenden Sie sich direkt an Adam Equipment. Hier 
einige Ersatzteile als Beispiel: 
 

Zubehör 
 

Bestellnummer 

Hartschalenkoffer (nur CPWplus Modelle) 7954 
Drucker 8023 
RS-232 Kabel 9014 
rutschfeste Matte (nur für CPWplus L Modelle 
only) 

9013 

 
 

Ersatzteile 
 

Bestellnummer 

Netzteil 7973 
Folientastatur 7960 
Wägeplatte aus Edelstahl für CPWplus  7972 
Wägeplatte aus Edelstahl für CPWplus M 9011 
Wägeplatte aus Edelstahl für CPWplus L 9010 
Ersatz-Bleisäureakku für 
CPWplus M & CPWplus L 

9012 

 
 



 

16.0 SERVICE-INFORMATIONEN 
 
Diese Anleitung beinhaltet detaillierte Einzelheiten zum Bedienen der Waage. 
Sollten bei Ihrer Waage Probleme auftreten, auf die in dieser Anleitung nicht 
eingegangen wurde, ziehen Sie bitte Ihren Händler zu Rate. Um Ihnen bei 
Ihrem Problem zu helfen, benötigt dieser die folgenden Information, die Sie 
stets bereit halten sollten: 
 

 

A. Angaben zu Ihrem Unternehmen
 - Name Ihrer Firma: 
 - Name einer Kontaktperson: 
 - Telefonnummer, E-mail-Adresse der Kontaktperson: 
 - Faxnummer oder ähnliches: 
 
B. Angaben zum betroffenen Artikel  

Dieser Teil der Information sollte für zukünftige Korrespondenz stets bereit gehalten 
werden. Wir empfehlen, diesen Bogen sofort nach Erhalt der Ware auszufüllen und 
eine Kopie bei Ihren Unterlagen aufzubewahren, um bei Bedarf schnell darauf 
zurückgreifen zu können. 

 
Modellname der Maschine: 
 

 CPWplus ______ 

Seriennummer der Maschine: 
 

 

Software-Revisionsnummer 
(Bei Inbetriebnahme zu Anfang angezeigt: 
 

 

Datum des Erwerbs: 
 

 

Name und Sitz des Händlers: 
 

 

 
C. Kurze Beschreibung des Problems
 

Beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Maschine ein. 
Zum Beispiel: 

 - Hat das Gerät seit der Lieferung funktioniert 
 - Hatte es Kontakt mit Wasser 
 - Beschädigung durch Feuer 
 - Aufgetretene Gewitter 
 - Sturz auf den Boden, etc. 
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17.0 GARANTIE INFORMATIONEN 
 
 
 

Adam Equipment bietet eine beschränkte Garantie (umfasst Teile und Arbeitskraft) von einem 
Jahr für Komponenten, die auf Grund von Beanspruchung oder Materialfehlern mangelhaft 
geworden sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung.  
 
Sollten während des Garantiezeitraums Reparationen jeglicher Art von Nöten sein, so muss 
der Kunde seinen Lieferanten oder Adam Equipment Company davon in Kenntnis setzen. 
Das Unternehmen bzw. die von ihr autorisierten Techniker behalten sich das Recht vor, 
Komponenten direkt in einer ihrer Werkstätten, abhängig von der Schwere des Problems zu 
reparieren oder zu ersetzen. Frachtkosten, die durch das Zusenden fehlerhafter Teile an das 
Servicezentrum entstehen müssen jedoch vom Kunden selbst getragen werden. 
 
Die Garantie wird nichtig, wenn die Ausrüstung nicht in Originalverpackung und mit 
ordnungsgemäßer Dokumentation für einen eventuellen Schadensersatzspruch 
zurückgesandt wurde. Sämtliche Ansprüche unterliegen dem Ermessen von Adam 
Equipment. 
 
Diese Garantie bezieht sich nicht auf Gerätschaften, bei denen Mängel, oder unzulängliche 
Funktionen auf Grund falscher Anwendung, versehentlicher Beschädigung, dem Aussetzen 
radioaktiver oder ätzender Materialien, Fahrlässigkeit, falscher Installation, unbefugter 
Modifikation oder versuchter Reparation, sowie Missachtung der Anweisungen in dieser 
Bedienungsanleitung verursacht wurden. 
 
Reparationen, die innerhalb der Garantie ausgeführt wurden verlängern den 
Garantiezeitraum nicht. Komponenten, die im Rahmen der Garantie- Reparaturen entnommen 
werden, gehen in das Eigentum des Unternehmens über. 
 
Die satzungsgemäßen Rechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht beeinflusst. 
Die Garantiebedingungen unterliegen dem Recht des Vereinigten Königreichs. Für 
ausführliche Einzelheiten und Informationen zur Garantie sehen Sie bitte die 
Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite ein. 

 
 
 
 



 

18.0 ANHANG 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS 

 
Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den abgestimmten europäischen Standards hergestellt 

worden, entsprechend den Kriterien der nachstehenden Richtlinien : 
 

Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EWG 
 

Niedrigspannungsrichtlinie 2006/95EWG 
 

Adam Equipment Co. Ltd. 
Bond Avenue, Denbigh East, 

Milton Keynes, MK1 1SW 
Großbritannien 

 
EINHALTUNG VON FCC 
 
Dieses Gerät wurde getestet und für tauglich befunden in Bezug auf die Beschränkungen für Klasse 
A Digitalgeräte, gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Jene Beschränkungen wurden erlassen, um 
angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten, sobald das Gerät gewerblich 
genutzt wird. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann 
damit sogar Funkverbindungen stören, sofern dieses nicht gemäß der Bedienungsanleitung genutzt 
wird. Die Inbetriebnahme dieses Gerätes in Wohngegenden verursacht höchstwahrscheinlich 
schadhafte Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten zu beheben hat. 
 
Abgeschirmte Verbindungskabel müssen daher diesem Gerät beigefügt werden, um den gesetzlichen 
Strahlungsrichtlinien gemäß RF gerecht zu werden.  
 
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Adam Equipment genehmigt wurden, 
können die Befugnis zur Bedienung des Gerätes für den Benutzer nichtig werden lassen. 
 
EINHALTUNG VON WEEE                                                                              
 

 
 
Jedes Bauteil für elektrische oder elektronische Geräte (EEE) oder zusammenmontierte Teile, die in 
ein EEE Gerät eingebaut werden sollen wie unter EU-Richtlinie 2002/95/EEC definiert, müssen 
recycelt oder in einer Weise entsorgt werden, dass sie keine für die Gesundheit oder Umwelt 
schädlichen Stoffe freigeben wie in Richtlinie 2002/95/EEC und ergänzender Gesetzgebung 
aufgezählt. Die Entsorgung von Batterien auf Deponien ist seit Juli 2002 durch Richtlinie 9 der Landfill 
(England and Wales)Regulations 2002 und die Hazardous Waste Regulations 2005 stärker reguliert. 
Das Recyceln von Batterien ist aktuell geworden und die Richtlinien für Waste Electrical and 
Electronic Equipment, (WEEE, deutsch Elektro- und Elektronikalt-/schrottgeräte) sollen Ziele für 
deren Abfallverwertung vorgeben. 
 

Versiegelte Bleisäurebatterien - 
müssen richtig entsorgt werden. 
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ADAM EQUIPMENT ist ein nach ISO 9001:2000 zertifiziertes globales Unternehmen 
mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in Herstellung und Vertrieb elektronischer 
Wägeapparatur. 
 
Die Adam-Produkte werden hauptsächlich für die Märkte Labor, Bildung, Medizin, 
Handel und Industrie entworfen. Der Umfang des Produktangebots kann wie folgt 
beschrieben werden: 
 

-Analysen- und Präzisionswaagen 
-Kompakt- und tragbare Waagen 
-Waagen für hohe Lasten 
-Feuchtebestimmer 
-Mechanische Waagen  
-Zählwaagen 
-Digitales Wiegen / Waagen für Kontrollwägung 
-Hochleistungs-Plattformwaagen  
-Kranwaagen 
-Medizinische Waagen 
-Ladenwaagen zur Preisberechnung 

 
Besuchen Sie unsere Website unter www.adamequipment.com zum Einsehen des 

kompletten Angebots aller Adamprodukte.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
© copyright by Adam Equipment Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf 

ohne vorherige Genehmigung von Adam Equipment in irgendeiner Form nachgedruckt oder 
übersetzt werden. 

 
Adam Equipment behält sich das Recht vor, Technologie, Eigenschaften, Spezifikationen und 

Design der Apparatur ohne Vorankündigung zu verändern. 
 

Alle Informationen in dieser Publikation sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem 
Wissen und Gewissen aktuell, vollständig und genau. Dennoch sind wir nicht verantwortlich für 

Mißdeutungen, die aus dem Lesen dieser Publikation resultieren können. 
 

Die neueste Version dieser Publikation befindet sich auf unserer Webseite. 
 

Besuchen Sie uns auf www.adamequipment.com
 

 
 
 

 

http://www.adamequipment.com/
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